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Comb/csip6: Korkoros és hosszanti masszirozé mozdulatokat végezzen lentrél felfelé az dbrakon lathatd
maodon. A kezelés alatt koncentraljon a legzsirosabb terlletekre.

.
' &

Fenék: Hosszanti és korkoros masszirozd mozdulatokat végezzen az abrakon lathato nyilak irdnyaban.

\

Karok: Ezen terlilet masszirozasa a test irdnyaban torténjen, az dbran lathaté modon.

160




IB-USL1000EU-0413-02_Layout 1 20/06/2013 16:13 %@—161

Kezelés utani apolas:

A kezelés befejezése utan enyhén nedves ruhaval torolje le a zselét a fejrél. Tegye vissza a fejet a tartokeretbe.
Kapcsolja ki a gépet a hatuljan l1évé kapcsoloval, és hizza ki a tapkabelt az aljzatbdl.

Nedves ruhdval torolje le testérdl a zselét. Ha narancsbér elleni vagy tonizalé krémet szeretne magara kenni,
azt most tegye meg.

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy 20-30 percig végezzen kdnny gyakorlatokat, pl.
sétéljon/biciklizzen/usszon stb., hogy segitse a nyirokrendszer keringését.

Az ultrahang ujrakalibralasi folyamata

Az egység életének meghosszabbitasahoz rendszeresen ujra kell kalibralni a frekvenciat. Ez biztositja, hogy a
fej és a f6 egység azonos frekvencian mikodjenek a legjobb kezelési eredmények elérése érdekében.
Javasoljuk, hogy ezt a miveletet legaldbb 100 lizeméranként elvégezze, de az nem szamit, milyen gyakran
ellendrzi a kalibraciot. Ha a hasznalat kdzben érzett szurd érzés intenzitasa idével csokken, az azt jelezheti,
hogy a gépet Ujra kell kalibralni.

Kalibraciés miivelet:

1. A kalibraciés médba valé belépéshez el6szor kapcsolja be a gépet. Vélasszon ki egy kezelési médot, majd
nyomja meg a ) gombot az ultrahang aktivalasdhoz. Tartsa lenyomva egyszerre a fel és le nyilgombokat
(szint) @ |° A frekvencia megjelenik a kijelzén.

2. A frekvenciat allitsa 40-re, hogy maximalis legyen a késziilék teljesitménye. A °e° gombbal médosithatja a
frekvenciat, ha az 40 folott vagy alatt van

3. Afrekvencia médositasa utdn nyomja meg a @ gombot a médositasok elmentéséhez. Ha a frekvencia mar
40, menjen a kdvetkezé [épésre.

4. Nyomja meg a @ @ gombokat, hogy kilépjen a frekvencia kalibracios feliiletrél, majd a késziilék készenléti
allapotba Iép. “

Mérési tablazat:

A lenti tablazatban nyomon kovetheti kezeléseit, és rogzitheti a kerllet csokkenését.
Toltse ki az oldalon lévé tablazatot, vagy készitsen réla fénymasolatot.

Kezelés/

Mérés datuma Kezelési teriilet Keriilet Megjegyzések
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Dékujeme, ze jste si koupili zafizeni HoMedics UltraSlim Pro

UltraSlim Pro je inovativni zafizeni pro domdci pouziti vyuZivajici salonni technologie. Zlep3uje tvar téla
zmensenim obvodu a osetfuje nezadouci tuk ulozeny pod kuzi, ktery zplsobuje celulitidu. Darazné
doporucujeme precist si pfed pouzitim cely uzivatelsky navod, aby bylo pouziti produktu efektivni a
bezpecné.

Poznamka: Nejlepsich vysledkd dosahnete, kdyz budete zafizeni UltraSlim Pro pouzivat v kombinaci se
zdravou stravou a pravidelnym cvicenim.

Rady Pro Bezpecné A Efektivni Osetiovani

Pijte hodné vody, aby télo mohlo lépe zpracovat a vyloucit z téla vzniklé toxiny.

Doporucujeme o3etfeni provadét rano, protoze télo tak bude mit vice ¢asu uvolnény tuk zpracovat.

Po osetieni si 20-30 minut lehce zacvicte, aby se stimuloval lymfaticky systém.

Celkova délka osetfeni by neméla prekrocit 40 minut béhem 24 hodin.

Maximalni délka osetfeni jedné oblasti je 20 minut (napfiklad jedno stehno nebo oblast bficha).

Mezi osetfenimi vzdy ponechejte odstup alespon 72 hodin.

Po dobu 48 hodin, kdy télo zpracovava toxiny uvolnéné béhem osetreni, nekonzumujte alkohol a kofein.
Pred osetifenim si prectéte stranu 166, kde najdete informace, co béhem osetfeni ocekavat.

Vyhody

Jak hubnuti pomoci ultrazvuku funguje?

Hubnuti pomoci ultrazvuku je zaloZzeno na vysilani nizkofrekvenc¢nich ultrazvukovych vin (40 kHz) do cilové
Casti téla. Tato konkrétni vinova délka zpusobuje, Ze membrana tukovych bunék vibruje a nasledné se
rozpada. Télo poté uvolnéné triglyceridy (mastné kyseliny) pfeméni na energii nebo odvede z téla pomoci
ledvin.

Vyhody

Zafizeni UltraSlim Pro md nésledujici vyhody

UltraSlim Pro je zafizeni na trovni salonnich pfistrojd, které ucinné osetfuje nezadouci nashromazdéné
tukové bunky (v¢etné celulitidy) v téle.

Osetfeni je neinvazivni a je atraktivnéjsi alternativou kosmetickych operaci, kterd nevyzaduje rekonvalescenci.

Funkce

Prednastavena osetfeni

Produkt obsahuje ctyfi prednastavené rezimy osetreni
1. Bficho, véetné tuku na bocni strané spodni ¢asti zad
2. Stehna /horni ¢ast nohou

3. Boky/hyzdé

4. Paze

PIné programovatelny

Moznost ru¢niho prenastaveni dle vlastnich preferenci
1. Délka oseteni: 1 az 20 minut

2. Intenzita osetieni: Urovné 1-5
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PRED POUZITIM SI PRECTETE VESKERE POKYNY.
NAVOD USCHOVEJTE PRO POZDEJSI POUZITI.

DULEZITA BEZPECNOSTNI OPATRENI:

PRI POUZIVANI ELEKTRICKYCH ZARIZENI, PREDEVSIM JSOU-LIV BLIZKOSTI DETI,
JENUTNE VZDY DODRZOVAT ZAKLADNI BEZPECNOSTNI OPATRENI, VCETNE
NASLEDUJICICH:

Zafizeni VZDY odpojte z elektrické zasuvky ihned po pouziti a pred ¢isténim. Pfi odpojovani prepnéte
vsechny ovlddaci prvky do polohy,Vypnuto’, poté vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

Zafizeni zapojené do elektrické zasuvky NIKDY nenechavejte bez dozoru. Odpojte zafizeni ze zasuvky, kdyz
je nepouzivéte a predtim, nez zacnete nasazovat a snimat ¢asti nebo nastavce. Toto zafizeni neni urceno k
pouziti osobami (vcetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi, nebo bez
odpovidajicich zkuSenosti ¢i znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly fadné pouceny ohledné
pouzivani zafizeni osobou zodpovédnou za jejich bezpeci. Méjte déti pod dohledem, aby si se zafizenim
nehraly.

Pokud zafizeni spadlo do vody nebo jiné kapaliny, NESAHEJTE pro né. Vypnéte pojistky a zafizeni okamzité
odpojte ze zasuvky. Udrzujte zafizeni v suchu - NEPOUZIVEJTE je ve vihkém nebo mokrém prosttedi.
NIKDY do zafizeni nevkladejte spendliky ci jiné kovové predméty.

Zafizeni pouzivejte k zamyslenému G¢elu popsanému v tomto ndvodu. NEPOUZIVEJTE nastavce, které
spole¢nost HoMedics nedoporucila.

NIKDY zafizeni nepouzivejte, je-li poskozeny napdjeci kabel nebo zastrcka, zafizeni nepracuje spravné,
spadlo, poskodilo se nebo bylo upusténo do vody. Zafizeni vratte servisnimu stfedisku spole¢nosti
HoMedics, které je zkontroluje a opravi.

Udrzujte kabel mimo horké povrchy.

Do otvorl NIKDY nevkladejte zadné predméty.

Zafizeni NEPOUZIVEJTE na mistech, kde jsou pouzivéany aerosoly (spreje) nebo kyslik.

Zatizeni NEPOUZIVEJTE pod pokryvkou nebo politaiem. Piipadné prehiéti by mohlo zp(isobit pozar, Graz
elektrickym proudem ¢i jiné zranéni.

PFi prenaseni zafizeni NEDRZTE za kabel a kabel nepouzivejte jako rukojet.

Zatizeni NEPOUZIVEJTE venku.

Tento produkt vyzaduje 220-240 V stfidavého proudu.

NEPOKOUSEJTE se zafizeni opravovat. Neobsahuje zadné uzivatelem opravitelné ¢4sti. V pfipadé potieby
zaslete zafizeni do servisniho strediska spole¢nosti HoMedics. Veskeré opravy zafizeni mohou provadét
pouze autorizovani servisni pracovnici spole¢nosti HoMedics.

Neblokujte ventila¢ni otvory zatizeni a zatizeni nepokladejte na mékké povrchy, jako je postel nebo
pohovka. Udrzujte ventilacni otvory bez chuchvalcd, viasu atd.

Zatizeni neodkladejte a neskladujte na mistech, ze kterych maze spadnout nebo byt stazeno do vany nebo
umyvadla. Zafizeni nedavejte ani neupustte do vody i jiné kapaliny.

Nedodrzeni vyse uvedeného muze vést k pozaru nebo zranéni.

Pfi nespravném pouzivani mize dojit k popaleni.

Nikdy nepouzivejte prislusenstvi, které nebylo doporuceno vyrobcem.

Q)
N
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BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

PRED POUZITIM ZARIZENI SI PECLIVE PRECTETE TUTO CAST.

Plati-li pro vas néktera z nize uvedenych skutecnosti, pfed pouzitim produktu se poradte se svym
lékafem. Osetieni nedoporucujeme osobam mladsim 18 let.

Zatizeni uchovavejte mimo dosah déti.

Nepouzivejte déle nez je doporuceno.

Pouziti zafizeni se nedoporucuje, plati-li pro vas néktera z nasledujicich skute¢nosti:
+ Jste nebo byste mohla byt téhotna
« Kojite

+ Podstupujete [é¢bu neplodnosti

+ Mate jakoukoli srde¢ni chorobu

« Trpite koznimi problémy

« Osteopordza

+ Fibromyalgie

« Zhoubné nadory

+ Vysoky krevni tlak

+ Vysoka hladina cholesterolu

« Problémy s ledvinami

+ Kovové implantaty nebo protézy

+ Usniimplantaty

- Fyzicka deformace

« Epilepsie

« Deprese

« Psychiatrickd nebo psychologickd Ié¢ba
+ Problémy s jatry (steatdza jater)

» Syndrom drazdivého tra¢niku

+ Cukrovka

Zatizeni nepouzivejte v mistech, kde se kost nachazi blizko kize a kde je velmi tenka vrstva tuku -
osetieni by mohlo byt nepfijemné.

Zatizeni USL-1000-EU nikdy nepouzivejte na: hlavu, krk, poprsi, hrudnik, pupek, predlokti, klouby,
genitalie, zada nebo lymfatické uzliny (viz obrazek na strané 167). Osetieni téchto oblasti bude s velkou
pravdépodobnosti nepfijemné a tuky zde uloZeny nejsou.

Zatizenim nepfejizdéjte mista s tetovanim.

Toto zafizeni by NIKDY nemély pouzivat osoby trpici onemocnénim, které omezuje jejich schopnost
manipulovat s ovladacimi prvky.

NIKDY zafizeni nepouzivejte pfimo na otekla nebo zanicena mista nebo mista s kozni vyrazkou.
Zatizeni nepouzivejte na malé déti, invalidy nebo osoby spici ¢i v bezvédomi.

NEPOUZIVEJTE na mista s necitlivou kiizi nebo u osob se $patnym krevnim ob&hem.

164
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V krabici se zafizenim UltraSlimPro naleznete nasledujici ¢asti:
« Zafizeni UltraSlim Pro

« Ultrazvukovy aplikator

« Napdjeci kabely (1 x UK, 1 x EU)

« Gel UltraSlim Pro (500 ml)

- Stojan pro ulozeni aplikdtoru (vyZzaduje montaz)

«+ Uzivatelsky navod

« Zarucnilist

Dalsi prislusenstvi prodavané samostatné:
Gel UltraSlim Pro (500 ml)

Pokyny K Baterii

ET&nto symbol znameng, ze baterie nesmi byt ikvidovana vyhozenim do domaciho odpadu, protoze
obsahuje latky, jez mohou poskodit zivotni prostredi a zdravi. Za ucelem likvidace baterii odevzdejte na

uréeném sbérném misté.

Vysvétleni OEEZ

Tato znacka udava, ze vyrobek nesmi byt na tzemi EU vyhazovan s béznym domécim odpadem. Pro
ﬁ prevenci mozného znecisténi zivotniho prostiedi a Ujmé na zdravi osob nekontrolovanym odpadem
mmm recyklujte vyrobek odpovédnym zplisobem, ktery podporuje obnovitelné pouziti surovin. Pokud chcete
pouzity vyrobek vratit, vyuzijte prosim sbérného systému nebo se obratte na prodejce, od kterého jste
vyrobek zakoupili. Ti mohou vyrobek recyklovat zptisobem bezpe¢nym pro Zivotni prostfedi.

165
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SESTAVENI A PRIPRAVA K POUZITI

Sestaveni

Nejprve vyjméte vsechny casti z krabice a vybalte je z ochrannych sacka.

1. Vezméte stojan pro ulozeni aplikatoru a ptipevnéte jej k hlavni jednotce zasunutim obou kolik(i do otvorid v
jednotce a silnym zatlacenim, aby zapad| na misto (obr. 2.0).

2. Kovovy konektor ultrazvukového aplikatoru vlozte do zasuvky na pravé strané hlavni jednotky a pfipojte
aplikator k jednotce (obr. 2.1). Zkontrolujte, Ze je zastrcka spravné orientovana. Aplikator pfipraveny k
pouziti ukladejte do stojanu kovovou deskou vzhtru (obr. 2.2.)

obr.2.0 obr. 2.1 obr.2.2

3. Vezméte napdjeci kabel a zapojte jej do zasuvky na pfistroji. Pfipojte jednotku k elektrické siti
(doporucujeme pouzit zasuvku s pfepétovou ochranou).
Zafizeni je nyni pfipraveno k pouziti.

DULEZITE: PRED POUZITiM SI PRECTETE BEZPECNOSTNi OPATRENI NA STRANE 164

Nez zacnete s oSetfenim

Nejlepsich vysledkl dosahnete zvysenim hydratace - v poslednich dvou hodinach pred osetfenim zkuste
vypit az 2 litry vody. Zvysi se tak schopnost téla metabolizované tuky uvolnéné béhem osetfeni zpracovat v
jatrech a Gc¢inné vyplavit z téla.

Je dulezité produkt pouzivat spolu s gelem HoMedics UltraSlim Pro. Gel pomaha vést ultrazvukové viny. Bez
gelu zafizeni nebude fungovat spravné a mize dojit k poskozeni ultrazvukového aplikatoru.

Ujistéte se, Ze oetfovand oblast je ¢ista a suchd, a odstrante z ni veskeré pfedméty a obleceni. Nez o3etfeni
zahdjite, naneste na osetfovanou oblast dostatecné mnozstvi gelu UltraSlim Pro.

Co béhem osetieni ocekavat
1. Je normalni, pokud slysite bzuceni - provozni frekvence je blizka nejnizsi frekvenci slysitelné lidskych
uchem. Poskozeni sluchu védm nehrozi, mlze to viak byt nepfijemné. Méjte tuto skute¢nost na paméti,
pokud zafizeni pouzivate v blizkosti zvifat s citlivym sluchem.
Poznamka: V mistech s tenci vrstvou tuku je zvuk hlasitéjsi. Také u oblasti, které jsou blize k usim (napft.
paze), bude bzuceni hlasitéjsi nez u oblasti vzdalenéjsich (napf. stehna). Zvuk by mél ustat, jakmile
osetreni ukoncite.
2. Pocitite pichani podobné pichnuti $pendlikem nebo jehlou. To zpUsobuji osetfované tukové buriky. Je to
normalni a znadi to, ze zafizeni Uspésné likviduje tukové buriky.
. Kovova desticka na rukojeti se béhem pouzivani zahteje, predevsim v pfipadé, Ze zafizeni budete pouzivat
30-40 minut. Pokud jste citlivi na teplo, osetfeni preruste, nez rukojet vychladne.
4. Nékterym uzivatelim béhem osetieni kiize zCervena a mUze takova zlstat az dvé hodiny po osetieni.
. Velmi zfidka se mohou objevit mirné vedlejsi uc¢inky v podobé nadmérné zizné nebo nevolnosti ihned po
osetreni. To Ize vyresit vypitim vody.
Poznamka: Pokud se béhem osetreni citite velmi nepfijemné z divodu bzucivého zvuku nebo jinych divodd,
je mozné intenzitu ru¢né upravit — viz strana 168 a 169.

w
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Osetiované Oblasti A Kterym Mistiim Se Vyhnout

A

Legenda . '
. Oblasti, kterym je
potieba se vyhnout
Oblasti, ve kterych
Ize bezpecné ‘
provést zakrok

ZEPREDU ZEZADU

Maximalni Doporucena Frekvence A Délka Osetieni
Doporuceny harmonogram osetieni
Pro spravné a bezpecné pouziti se fidte nasledujicimi pokyny
Jedna osetfovana oblast: maximalné 20 minut za sezeni
,OSetfovana oblast” je cast téla, kterou jste se rozhodli osettit.
Priklad: Je v porddku, pokud osetfujete 15 minut bficho a poté 15 minut stehna, NIKDY vsak neosetfujte
bricho po dobu 30 minut v jeden den. Kazdé stehno (i pazi lze povazZovat za samostatnou osetfovanou
oblast.
Jedno sezeni: maximalné 40 minut za sezeni
Sezeni je celkova délka osetieni v jednom dni. NIKDY neprekracujte délku 40 minut.
Priklad: MdZe jit napriklad o 20minutové osetreni dvou osetfovanych oblasti nebo o 10minutové
osetreni Ctyr oblasti.
Mezi sezenimi: minimalné 72 hodin
Je dulezité ponechat mezi sezenimi odstup alespor 72 hodin, aby télo mohlo eliminovat veskery tuk
uvolnény béhem sezeni. Pokud bude odstup mezi sezenimi o néco delsi, je to v poradku. Pokud viak bude
pauza u urcité osetiované oblasti delsi nez jeden tyden, mdze byt ic¢innost nizsi.
Priklad: MAXIMALNI harmonogram na jeden tyden: pondéli, ctvrtek, nedéle.
Po 20 sezenich doporucujeme udélat 3tydenni pauzu.
Jakmile dosédhnete poZadovaného vysledku, doporuc¢ujeme provadeét priblizné 2 udrzovaci sezeni za mésic -
toto se vSak muze u rlznych osob znacné lisit.

Q)
N

167




‘ IB-USL1000EU-0413-02_Layout 1 20/06/2013 16:13 P@%S

POUZIVANI ZARIZEN{ ULTRASLIM PRO

Ovladaci panel a funkce zafizeni UltraSlim Pro

Indikatory o3etfované oblasti REZIM: Zvolte pfednastavenou
osetfovanou oblast

ultraslim®

|
[ /// 1
oue

o
Zobrazeni ¢asu @ @
(v minutéch) o 1k @@@ @ @

Zahéjeni/preruseni
osetieni

Zobrazeni
intenzity (Grovné) Zvyseni nebo snizeni Zvyseni nebo snizeni
délky osetreni urovné intenzity

Zahdajeni sezeni

Jakmile zafizeni zapojite do zasuvky a stisknete tlacitko napéjeni (spodni strana jednotky), zobrazi se na
monitoru nasledujici vychozi nastaveni:

Treatment Zone: (Osetfovana oblast:) Abdomen (Bficho) Time: (Délka:) 15 minutes (15 minut) Intensity:
(Intenzita:) Level 4 (Uroven 4)

Oblasti osetreni mlizete prochazet pomoci tlacitka €&). Po zvoleni oblasti se rozsviti odpovidajici indikator LED.
Poznamka: po zahdjeni osetfeni nelze osetfovanou oblast zménit.

Jakmile je vybrana pozadovana o3etfovana oblast, Uroven intenzity a délka oSetreni, jste pfipraveni zacit.
Nejprve na osetfovanou oblast aplikujte dostate¢né mnozstvi gelu. Poté vyjméte ultrazvukovy aplikator ze
stojanu a stisknutim tlacitka 0 osetreni zahajte.

Pomoci technik uvedenych na nasledujici strané masirujte oSetfovanou oblast kovovou plochou
ultrazvukového aplikatoru.

Stisknutim tlacitka 0 muzete oSetfeni prerusit a opétovnym stisknutim je opét spustit.

Pokud sezeni znovu nespustite béhem 5 minut, zafizeni pipne a pfejde do pohotovostniho rezimu. Stisknutim
tlacitka e muzete sezeni znovu vyvolat a stisknutim tlacitka v ném pokracovat.

Jakmile casovac dosédhne nulové hodnoty, osetieni se ukonci a jednotka dvakrat pipne.

Prizplisobeni osetfeni
Predem nastavené délky a Urovné intenzity zohlednuji mnozstvi tuku a tloustku tukové vrstvy bézné se

nachazejici na konkrétnich mistech, proto je doporucujeme pfi bézném pouzivani.

Tabulka nize obsahuje piehled prednastavenych délek/urovni.

Oblast zakroku Predvoleny cas Uroven vykonu
Bricho/dolni ¢ast zad 15 minut 4
Stehna/Nohy 10 minut 3
Hyzdé 12 minut 4
Nadlokti 8 minut 3
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Pokud je vam dané osetieni nepfijemné (bzuceni nebo pichani), mizete zkusit snizit intenzitu nebo zkratit
délku.

Zvyseni intenzity nebo prodlouzeni osetfeni bude mit vétsi efekt, ale pichani a bzuceni budou silnéjsi.
Délku osetteni zménite pomoci Sipek (rozsah: 1-20 minut)

Uroven intenzity zménite pomoci $ipek (rozsah: 1-5)

Poznamka: Nikdy neprekracujte doporuc¢enou délku osetreni.

Pokyny pro optimalni pouziti

Pamatujte:

Zafizeni USL-1000-EU nikdy nepouzivejte na pupek, poprsi, hrudnik, genitdlie, kolena, holené, lokty, predlokti,
zapésti nebo ruce - je to nepiijemné.

Nezapomerite aplikovat dostate¢né mnozstvi gelu UltraSlim Pro.

Nejlepsich vysledkl dosahnete kombinaci riznych masaznich technik (spirdlovitd, do kize, kruhova) béhem
rtznych sezeni.

Aplikator posouvejte pomalu po kiizi, aniz byste na néj tlacili, a dbejte na to, aby byl mezi kovovym povrchem

a kdzi rovnomérny kontakt.
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Bocni strana trupu: Kruhovité a podélné pohyby provadéjte shora dolli jako na obrézcich. Je dllezité masaz
provadét spravnym smérem, zlepsi se tak drenaz. Béhem riiznych sezeni kombinujte rlizné techniky masaze.
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N
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Stehna/boky: Kruhovité a podélné pohyby provédéjte zdola nahoru jako na obrazcich. BEhem o3etieni se
soustiedte na oblast s nejvétsim mnozstvim tuku.

Hyzdé: Podélné a kruhovité pohyby provadéjte ve sméru Sipek na obrazcich.

Paze: Masaz této oblasti provadéjte smérem k télu jako na obrazku.
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Péce po osetieni:

Po osetieni ocistéte aplikator od gelu pomoci vihkého, ale ne mokrého, hadiiku. Umistéte rukojet zpét do
kolébky. Jednotku vypnéte pomoci vypinace na zadni strané pfistroje a odpojte ji ze zasuvky.

Gel z klize setfete vihkym hadfikem. Pokud chcete po osetieni aplikovat krém/gel proti celulitidé nebo
tonizujici krém/gel, ucinte tak nyni.

Nejlepsich vysledkl dosahnete, pokud si jesté 20-30 minut lehce zacvicite, napf. chlize, jizda na kole, plavani
atd. - pomUzete tak aktivovat lymfaticky systém.

Proces opétovné kalibrace ultrazvuku

Aby se prodlouzila Zivotnost jednotky, je nutné pravidelné kalibrovat frekvenci. To zajisti, Ze aplikator a
zakladni jednotka budou pracovat na stejné frekvenci a podavat nejlepsi mozné vysledky.

Doporucujeme tento proces provést kazdych 100 hodin provozu, na cetnosti kontroly kalibrace vsak nezélezi.
Pokud je pocit pichani pfi pouzivani ¢asem slabsi, mGze byt nutné jednotku kalibrovat.

Proces kalibrace:

1. Nez aktivujete rezim kalibrace, jednotku zapnéte. Zvolte rezim osetteni a stisknutim tlacitka 0 aktivujte
ultrazvuk. Stisknéte a podrzte soucasné Sipku nahoru i dolt (Groven) ° ° Na obrazovce
se zobrazi frekvence. “

2. Frekvence by méla byt nastavena na hodnotu 40, aby byl vykon zafizeni maximalni. Pomoci tlacitka °®°
frekvenci zménte, je-li nizsi nebo vyssi nez 40.

3. Po zméné frekvence stisknéte tlacitko @ a zmény ulozte. Pokud je frekvence jiz na hodnotu 40 nastavena,
pokracujte dalsim krokem.

4, Stisknéte soucasné tlacitka Q_P a opustte rozhrani kalibrace frekvence. Zafizeni poté prejde do
pohotovostniho rezimu.

Tabulka s mirami:
Tabulku niZe pouzijte k zaznamenavani provedenych osetieni a dosazeného zmenseni obvodu.
Tabulku si mGzete zkopirovat nebo pouzit tuto.

Osetfeni/

Ly Osetifovana oblast Obvod Poznamky
Datum méreni

Q)
N
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Dakujeme vam za zakupenie produktu HoMedics UltraSlim Pro

UltraSlim Pro je inovativne zariadenie vyuzivajlce technolégiu zo salénov v pohodli vdésho domova. Zlepsuje
postavu znizenim telesného obvodu a znizuje nezelané tukové zasoby pod povrchom koze, ktoré spdsobuju
celulitidu. Dorazne odportcame, aby ste si precitali tuto pouzivatelsku prirucku dokladne pred pouzitim. Tak
zaistite efektivne a bezpecné pouzivanie vyrobku.

Pozn.: Najlepsie vysledky dosiahnete, ak budete UltraSlim Pro pouzivat v spojeni so zdravou stravou a
pravidelnym cvicenim.

Tipy Pre Bezpeéné A Uspesné Pouzivanie

Pite vela vody aby ste pomohli telu spracovat tvoriace sa toxiny.

Odporuca sa pouzivat vyrobok do poludnia aby vase telo malo viac ¢asu na spracovanie uvolnenych tukov.
Po pouziti pristroja 20-30 minut lahko cvicte, aby ste stimulovali pradenie lymfy

Celkovy cas pouzivania nesmie nikdy prekrocit 40 minut za 24 hodin

Maximalny ¢as pouzivania na jednej oblasti bez prerusenia je 20 minut (napr. jedno stehno alebo oblast
brucha)

Medzi procedurami majte prestavku aspon 72 hodin

Vyhybajte sa alkoholu a kofeinu dalsich 48 hodin, kym telo spracovava toxiny uvolnené pocas procedury
Pred procedurou si precitajte kapitolu na strane 176. Je v nej uvedené, ¢co mozete ocakavat pocas
procedury.

Vyhody

Ako funguje ultrazvukové chudnutie?

Ultrazvukové chudnutie pracuje na principe vysielania nizkofrekvencného ultrazvuku (40 kHz) do cielovej
oblasti tela. Tato $pecifické vinova dizka ultrazvuku spésobuje vibracie a nasledné rozpadnutie membran
tukovych buniek. Telo potom spracuje uvolnené triglyceridy (mastné kyseliny) bud premenou na energiu
alebo spracovanim a odstranenim cez pecen.

Vyhody

UltraSlim Pro prinasa nasledujice vyhody

UltraSlim Pro je zariadenie, aké sa pouzivaju v saldnoch. Dokéze efektivne vylepsit nezelané nahromadenie
tukovych buniek (vratane celulitidy) v tele.

Procedura je neinvazivna a je atraktivnejsia alternativa ako plastickd chirurgia, pretoze nevyzaduje
zotavovanie.

Funkcie

Prednastavené procedury

Vyrobok ma Styri prednastavené rezimy

1. Brucho, vratane tukovych zasob na bokoch a spodnej ¢asti chrbta
2. Stehnd/horna cast nohy

3. boky/zadok

4. ruky

Plne programovatelny

Nastavenia moézete tiez upravit podla osobnych preferencii.
1. Cas procedury: od 1 do 20 minut.

2. Intenzita procedur: Urovne 1-5
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PRED POUZITIM SI PRECITAJTE VSETKY POKYNY.
ULOZTE TIETO POKYNY NA BUDUCE POUZITIE.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

PRI POUZITi ELEKTRICKYCH VYROBKOV, NAJMA KED SUV DOMACNOSTI DETI,
MUSITE VZDY DODRZIAVAT ZAKLADNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA, VRATANE
NASLEDUJUCICH:

VZDY odpojte zariadenie od elektrickej siete ihned po pouziti a tiez pred ¢istenim. Pred odpojenim vypnite
vsetky ovladacie prvky a potom zariadenie vytiahnite z elektrickej zasuvky.

NIKDY nenechdvajte spotrebic bez dozoru, ked je pripojeny do elektrickej siete. Z elektrickej zasuvky
pristroj odpojte vzdy, ked'sa nepouziva a tiez pri pridavani alebo odoberani casti alebo vybavenia. Toto
zariadenie nesmu pouzivat deti a osoby trpiace znizenymi telesnymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostato¢nymi skisenostami a znalostami bez dohladu alebo pokynov od osoby
zodpovedajlcej za ich bezpecnost. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s pristrojom.

NIKDY nesiahajte na pristroj, ktory spadol do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické istice a okamzite
ho odpojte z elektrickej zasuvky. Uchovévajte v suchu - NEPOUZIVAJTE vo vihkych ani mokrych
podmienkach.

NIKDY nevkladajte do spotrebica koliky ani iné kovové predmety.

Zariadenie nepouzivajte na iny Gcel, ako je uvedeny v tejto brozire. NEPOUZIVAJTE vybavenie iné, ako
odportcané spolo¢nostou HoMedics.

NIKDY spotrebi¢ nepouzivajte, ak méa poskodeny kabel alebo zastrc¢ku, ak nefunguje spravne, ak spadol, je
poskodeny, alebo spadol do vody. V takom pripade ho vratte do servisného strediska spolo¢nosti
HoMedics na odskusanie a opravu.

Udrziavajte kabel dalej od vyhrievanych povrchov.

NIKDY nevkladajte ani nevhadzujte objekty do otvorov v zariadeni.

NEPOUZIVAJTE zariadenie v priestoroch, kde sa pouzivaju aerosoly (spreje) alebo privadza kyslik.
NEPOUZIVAJTE zariadenie pod dekou ani vank$om. Nadmerné teplo moze sposobit poziar, Graz
elektrickym prddom alebo zranenie oséb.

Zariadenie NENOSTE za kabel, ani kabel nepouzivajte ako rukovat.

Zariadenie NEPOUZIVAJTE vonku.

Tento produkt potrebuje napéjanie 220-240 V stried.

Zariadenie sa NEPOKUSAJTE opravit. Neobsahuje Ziadne ¢asti, ktoré by mohol opravit pouzivatel. V pripade
potreby opravy poslite zariadenie do servisného strediska spolo¢nosti HoMedics. Servis tohto zariadenia
mdze vykonavat iba autorizovany servisny persondl spolo¢nosti HoMedics.

Nikdy neblokujte otvory spotrebica ani ho neumiestnujte na makky povrch, ako je postel alebo pohovka.
Udrziavajte otvory bez prachu, vlasov a pod.

Zariadenie neuchovdévajte na miestach, z ktorych méze spadnut alebo byt stiahnuté do vane alebo
umyvadla. Do zariadenia nenalievajte vodu ani iné kvapaliny.

Nedodrzanie uvedeného méze mat za nasledok riziko poziaru alebo trazu.

V dosledku nespravneho pouzitia mézu vzniknut popaleniny.

Nikdy nepouzivajte prislusenstvo, ktoré nie je odporucané vyrobcom
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

PRED POUZITiIM SPOTREBICA S| POZORNE PRECITAJTE TUTO CAST.

Pouzivanie tohto vyrobku je vhodné konzultovat s lekarom, najma ak trpite akymikolvek zdravotnymi
problémami (pozri nizsie). Produkt sa neodporuca pre osoby mladsie ako 18 rokov.

Zariadenie udrziavajte mimo dosahu deti

Nepouzivajte zariadenie dlhsie sa odporuca

Pouzivanie zariadenia sa neodporuca, ak spliate niektoré z nasledujtcich podmienok:
Ak ste tehotna alebo si myslite, ze by ste mohli byt
- Akdojcite

» Ak podstupujete lie¢cbu neplodnosti

+ Ak mate akékolvek srdcové choroby

Ak trpite koznymi problémami

« Osteopordza

+ Fibromyalgia

+ Zhubné nadory

+ Hypertenzia

+ Vysoka hladina cholesterolu

+ Problémy s oblickami

« Méte kovové implantaty alebo protézy

+ Mate sluchovy implantat

«  Mate fyzicku deformitu

« Epilepsia

+ Dlhodoba lie¢ba liekmi: protizapalovymi, antikoagulantmi, antibiotikami a antihistaminikami
« Depresia

+ Psychiatrickd alebo psychologicka lie¢ba

+ Problémy s peceriou (stukovatenie pecene)

+ Syndrém drazdivého creva

+ Cukrovka

Nepouzivajte pristroj na miestach, kde je pokozka blizko kosti a je pod nou malo tuku. Mohlo by to
spAsobit neprijemné pocity.

Za ziadnych okolnosti USL-1000-EU nepouzivajte na: hlavu, krk, prsia, hrudnik, pupok, predlaktia, kiby,
genitalie, chrbat alebo lymfatické zlazy (pozri nakres na strane 177). Pouzitie v tychto oblastiach moze
spOsobit neprijemné pocity, pretoze sa tu nenachadzaju tukové zasoby.

Vyhnite sa aplikacii na tetovanych oblastiach

Tento spotrebi¢ nesmie ZA ZIADNYCH OKOLNOSTI pouzivat osoba trpiaca ochorenim, ktoré by ju
obmedzilo v schopnosti ovladat ovladacie prvky.

NIKDY zariadenie nepouzivajte priamo na opuchnuté alebo zapalené miesta, ani na ekzémy.
NEPOUZIVAJTE zariadenie na deti, invalidov a osoby spiace a v bezvedomi.

NEPOUZIVAJTE zariadenie na miestach s necitlivou pokozkou alebo ak ma osoba slabu cirkulaciu krvného
obehu.
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Po otvoreni balenia zariadenia UltraSlim Pro ndjdete nasledujuce casti:
«+ Zariadenie UltraSlim Pro

« Ultrazvukovy aplikator

- Napajacie kable (1 x UK, 1 x EU)

« Gél UltraSlim Pro (500 ml)

- Drziak na odlozenie aplikatora (musi sa poskladat)

« Pouzivatelska prirucka

+ Zarucny list

Dalsie prislusenstvo predavané osobitne:
gél UltraSlim Pro (500 ml).

Pokyny ohladne batérie

ET&nto znak znamena, Ze batérie sa nesmu likvidovat spolu s domacim odpadom, pretoze obsahuju
latky, ktoré moézu znedistit Zivotné prostredie alebo poskodit zdravie. Batérie likvidujte v strediskach

uréenych pre zber odpadu.

WEEE Popis

Tento symbol znamena, Ze vyrobok by sa v rdmci celej EU nemal vyhadzovat do doméaceho odpadu.
ﬁ Aby nedoslo k moznému znecisteniu zivotného prostredie alebo poskodeniu zdravia v dosledku
mmm nekontrolovaného odpaduy, je potrebné pristupovat k recyklovaniu zodpovedne a propagovat tak
opétovné pouzitie zdrojovych materidlov. Ak chcete vyrobok vrétit, postupujte podla systému na vréatenie a
zber alebo kontaktujte predajcu, kde ste vyrobok kupili. Vyrobok od vas prevezmu a bezpe¢ne zrecykluju.
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MONTAZ A PRIPRAVA NA POUZIVANIE

Montaz

Najprv vyberte vietky sucasti zo Skatule a vybalte ich z ochrannych séckov.

1. Vezmite drziak na odlozZenie aplikdtora a pripevnite ho na zadnu stranu hlavnej jednotky - dva vy¢nelky
vlozte do otvorov na jednotke a zatlacte ich nadol, aby zapadli na svoje miesto (obr. 2.0)

2. Pripojte Ultrazvukovy aplikator ku hlavnej jednotke, pricom kovovy konektor aplikatora vlozte do zasuvky
na pravej strane hlavnej jednotky (obr. 2.1). Skontrolujte, Ze je zastrcka spravnou stranou nahor. Aplikator
pripraveny na pouzitie ulozte na drziak tak, aby kovovéd ¢ast smerovala nahor (obr. 2.2)

obr.2.0 obr. 2.1 obr.2.2

3. Napdjaci kdbel zapojte do konektora na pristroji. Pripojte jednotku do elektrickej siete (na ochranu pristroja
odport¢ame pouzivat prepatovu ochranu).
Pristroj je pripraveny na pouZzitie

DOLEZITE: PRED POUZITIM SI PRECITAJTE BEZPECNOSTNE OPATRENIA NA STRANE 174.

Pred zacatim pouzivania

Na dosiahnutie najlepsich vysledkov sa odporuca zvysit hladinu hydratacie tym, Ze vypije az 2 litre vody v
priebehu dvoch hodin pred pouzitim. Tym sa zvysi schopnost vasho tela spracovavat v peceni tuky uvolnené
pri pouzivani pristroja pouzivania a ich efektivne vyplavenie z tela.

Je délezité, aby ste vyrobok pouzivali spolu s gélom HoMedics UltraSlim Pro. Gél pomaha viest ultrazvukové
viny do tela. Bez gélu nebude zariadenie pracovat spravne a méze dojst ku poskodeniu ultrazvukového
aplikatora.

Oblast aplikacie musi byt sucha a ¢ista a nezakryta odevom. Pred zacatim aplikacie naneste gél UltraSlim Pro
na oblast aplikacie.

Co mozete oéakavat pocas aplikacie

1. Je normalne ak pocujete bzucanie, pretoze pracovna frekvencia je takmer rovnaka, ako najnizsie frekvencie
pocutelné ludskym uchom. Toto neposkodi sluch, ale méze to byt nepohodiné. Davajte pozor na
pouzivanie zariadenia v blizkosti zvierat s citlivym sluchom

Pozn.: V oblastiach s mensim mnozstvom tuku je hluk hlasnejsi. Pri pouzivani v oblastiach, ktoré su blizsie

k usiam (napr. ruky) je bzucanie hlasnejsie, ako v oblastiach dalej od usi (napr. stehna). Zvuk prestane do

skonceni aplikacie.

2. Pri aplikacii budete citit mravcenie. To znamen4, Ze sa tukové bunky narusuju. Toto je Gplne normélne a
znamena to, Ze zariadenie Uspesne nici tukové bunky.

3. Kovova dosticka na rukovati sa pri pouzivani zahrieva. Hlavne, ak pristroj pouzivate 30-40 minut. Ak ste
citlivy na teplo, mézete prestat pouzivat pristroj, kym nevychladne.

4. Niektorym pouzivatelom zacervenie pokozka v mieste aplikacie. Toto méze trvat az 2 hodiny po aplikacii.

5. Velmi vzédcne sa mézu vyskytnut mierne vedlajsie ucinky, ako je nadmerny sméd alebo nevolnost ihned po
osetreni. Toto vyriesite pitim vody.

Pozn.: Ak pocas liecby citite nadmerné nepohodlie sposobené hlukom alebo inymi pocitmi, mézete upravit

intenzitu aplikdcie - pozrite si stranu 178 a 179.
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Oblasti Aplikacie A Oblasti, Ktorym Sa Treba Vyhnut

/BN /

Legenda . '
[ oblasti, ktorym sa
treba vyhnut
Oblasti, v ktorych
mozno bezpecne ‘ ‘
vykonat zakro

SPREDU Z0ZADU

Maximalna Frekvencia Aplikacii A Ich Trvanie
Odporucany plan aplikacii
Pre spravne a bezpecné pouzivanie postupujte podla nizsie uvedenych pokynov
Jednotlivé oblasti aplikacie: max. 20 minut naraz
,Oblast aplikacie” je ¢ast tela, na ktorej pouzivate pristroj.
Priklad: Je v poriadku vykondvat aplikdciu 15 minut v oblasti brucha a potom 15 mindt v oblasti
stehien. Nikdy ale nevykondvajte aplikdciu 30 minut na jednom mieste v danom dni. Kazdé stehno
alebo rameno povazujte za samostatnu oblast.
Pouzitie: max. 40 minut naraz
Pouzitie je celkovy cas osetrenia v danom dni. NIKDY nepresahujte 40 minut za pouZzitie.
Priklad: Napriklad to méZe to byt po 20 minut na 2 oblastiach alebo po 10 mintt na 4 oblastiach.
Medzi pouzitiami: Minimélne 72 hodin
Je dolezité, aby medzi jednotlivymi pouzitiami uplynulo aspor 72 hodin, aby telo dokéazalo eliminovat vsetok
tuk uvolneny pri aplikacii. Mozete medzi pouzitiami nechat trochu dlhsi ¢as, ale rozdiel na danej oblasti by
nemal presiahnut tyzden, aby sa neznizila i¢innost.
Priklad: MAXIMALNY rozvrh v jednom tyZdni méZe byt: Pondelok, Stvrtok, nedela.
Po 20 pouzitiach sa odporuca 3-tyzdriovy odpocinok.
Po dosiahnuti zelaného vysledku sa odportca pouzivat pristroj dvakrat mesacne na udrzanie stavu. Tato doba
je individualna.
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POUZIVANIE ULTRASLIM PRO

Ovladaci Panel a funkcie UltraSlim Pro

Indikatory tykajuce sa aplikacie REZIM: Nastavte predvolbu
oblasti aplikacie

ultraslim®

I
0 . )
oul Spustenie/pozastavenie

O aplikacie
. MODE 1 d]]
Zobrazenie an

¢asu (minuty) ek
1 Q® O

Zobrazenie
intenzity (Uroven) PrediZenie alebo Zvysenie alebo
skratenie ¢asu aplikacie znizenie intenzity
Zacatie aplikacie

Po zapojeni zariadenia do elektrickej siete a zapnuti vypinaca (na zadnej strane zariadenia) sa na monitore
zobrazia tieto predvolené nastavenia:

Oblast aplikacie: Brucho Cas: 15 min(t Intenzita: Urover 4

Medzi jednotlivymi oblastami aplikdcie mozete prepinat stldc¢anim tlacidla e Bude svietit diéda LED
vybranej oblasti.

Pozn.: Po zacati aplikacie nie je mozné zmenit oblast aplikacie.

Po nastaveni pozadovanej oblasti, intenzity a ¢asu mozete zacat s aplikaciou. Najprv nezabudnite na oblast
aplikécie naniest dostatocné mnozstvo gélu. Potom vyberte ultrazvukovy aplikator a stlacenim tlacidla
zacnite aplikaciu

Kovovym povrchom ultrazvukového aplikdtora masirujte oblast pomocou techniky uvedenej na nasledujucej
strane.

Aplikéciu pozastavite stlacenim tlacidla 0 Opakovanym stlacenim tlacila pokracujte v aplikacii.

Ak v aplikacii nebudete pokracovat do 5 minut, zariadenie pipne a prejde do pohotovostného rezimu.
Aplikaciu zrusite stlacenim tlacidla e Stlac¢enim tlacidla budete pokracovat v aplikacii.

Ked' ¢asovac dosiahne nulu, aplikécia sa zastavi a zariadenie dvakrat pipne.

Prisposobenie aplikacie
Prednastavené hodnoty ¢asu a intenzity zohladriuji mnozstvo a hibku tukovych zasob bezne ulozenych v

oblastiach aplikacie. Preto su odporucané pre bezné pouzitie.

Nizsie uvedena tabulka uvadza pokyny na nastavenie ¢asu/intenzity programu.

Oblast zakroku Predvoleny cas Uroven vykonu
Brucho/dolné cast chrbta 15 minut 4
Stehnd/Nohy 10 minut 3
Sedacie svaly 12 minuat 4
Nadlaktie 8 minut 3
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Ak je vam aplikacia nepohodina (bzucanie alebo mravéenie) mozete znizit intenzitu/trvanie aplikacie
Zvysenie intenzity alebo trvania aplikacie z prednastavenej hodnoty zvysi vplyv na tukové bunky, ale pocit
mravcenia a bzucania bude silnejsi.

Trvanie aplikacie upravite pomocou sipok (rozsah: 1 az 20 minut) °o°

Intenzitu upravite pomocou Sipok (rozsah: 1 az 5)°_‘°

Pozn.: Nikdy neprekracujte odportcané trvanie liecby

Pokyny na optimalne pouzivanie

Klticové veci na zapamatanie:

Za ziadnych nepouzivajte USL-1000-EU na: pupok, prsia, hrudnik, genitalie, kiby, lytka, predlaktia, zapastia
alebo ruky. Pouzitie v tychto oblastiach mdze sposobit neprijemné pocity, pretoze sa tu nenachadzaju tukové
zasoby.

Nezabudnite pouzit gél UltraSlim Pro

Na dosiahnutie najlepsich vysledkov sa odporuca kombinovat pocas aplikacie rézne masazne techniky
(Spiraly, uhlopriecne, kruhové).

Pomaly posuvajte aplikdtor po pokozke. Netlacte, ale drzte ho tak, aby bol kovovy povrch v kontakte s

pokozkou.

)
{
J‘

—

G

Boky: Ako je zobrazené na obrazkoch, zhora nadol prechadzajte pozdiznymi a kruhovymi pohybmi. Je
dolezité, aby ste masirovali v spravnom smere, pretoze to zlepsi odvadzanie. Pocas roznych aplikdcii striedajte
r6zne masazne techniky.
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Stehné / boky: Ako je zobrazené na obrazkoch, zdola nahor prechadzajte pozd(znymi a kruhovymi pohybmi.
Pocas aplikacie sa sustredte na oblasti s najvac¢sim mnozstvom tuku.

Zadok: Vykonavajte pozdizne a kruhové pohyby, ako je zobrazené na obrazkoch.

Ruky: Masirovanie tejto oblasti vykonavajte smerom k telu, ako je zndzornené na obrazku.
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Starostlivost po aplikacii:

Po dokon¢eni aplikacie zotrite pomocou vihkej ale nie mokrej handri¢ky z aplikatora vietok gél. Aplikator
vratte do drziaka. Vypnite vypinac na zadnej strane zariadenia a vytiahnite zariadenie zo zasuvky.

Vlhkou handri¢kou odstrante nadbytocny gél z pokozky. Ak pouzivate tonizacné krémy/gély proti celulitide,
po aplikacii je vhodny ¢as na ich pouzitie.

Na dosiahnutie najlepsich vysledkov sa odporuca 20 az 30 minut vykondvat lahké cvicenie, ako je napriklad
chédza, cyklistika, plavanie a pod. Pomdzete tym lymfatickému systému.

Proces rekalibracie ultrazvuku

Na predizenie Zivotnosti jednotky je potrebné pravidelne rekalibrovat frekvenciu. Tym zaistite, ze aplikator a
hlavna jednotka pracuju na rovnakej frekvencii, vdaka comu dosiahnete najlepsie vysledky.

Tento proces sa odporuca vykonavat najmenej kazdych 100 hodin prevadzky. Mozete to robit castejsie. Ak sa
¢asom znizuje intenzita pocitu mravéenia, moze to naznacovat, ze pristroj treba kalibrovat.

Proces kalibracie:

1. Na spustenie rezimu kalibracie najprv zapnite zariadenie. Vyberte rezim aplikdcie a stla¢enim tlacidla 0
zapnite ultrazvuk. Stlacte a podrzte sucasne obidve Sipky (hore a dole) nastavenia urovne °"° Na
obrazovke sa zobrazi frekvencia.

2. Na zvysenie vykonu zariadenia nastavte frekvenciu na 40. Ak je frekvencia nizsia ako 40, upravte ju
stlacenim tlacidla © @.

3. Po zmene frekvencie stlacte tlacidlo @ ¢im zmenu ulozite. Ak uz je frekvencia nastavené na 40,
pokracujte dalsim krokom

4. Sucasne stlacte tlacidla °_”°, ¢im opustite rozhranie kalibracie frekvencie. Potom sa zariadenie prepne do
pohotovostného rezimu.

Tabulka mier:

Do nizsie uvedenej tabulky si zaznamenévajte aplikacie a zmensenie obvodu.
tabulku mozete vyplnit na tejto stranke alebo si mézete urobit fotokopiu.

Aplikacia/

D4 . Osetrovana oblast Obvod Poznamky
atum merania
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HOMEDICS

Register your product today at:
http://www.homedicsgroup.com/register
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